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Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s.

Brnénska 410/13, Vyskov-Mésto, 682 01 Vyskov

g Utvar vodohospodaiskych laboratofi - laboratof pitnych vod Lhota, telefon: 517 360 106
zkugebni laboratof¥ akreditovand CIA ¢: 1324 podle €SN EN ISO/IEC 17 025:2018
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Spolecnost je zapsana v obchodnim rejsttiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 1170
ICO: 49454587; DIC: CZ49454587 E -mail: info@vakvyskov.cz; Telefon: 517 324 930
ddle jen ,Zhotovitel”

Informace pro zakazniky k odbéru a uchovani vzorkt vody

Potrebujete provést rozbor vody? Neni nic jednodusSiho nez navstivit naSi laboratof pitnych vod,
ktera je umisténa na Upravné vody ve Lhoté (UV Lhota). Pfedem nas maZete kontaktovat
na telefonnim ¢isle 517 360 106, pfipadné na e-mailu gottvaldova@vakvyskov.cz.

VZORKOVNICE
na chemicky rozbor — plastova lahev — vlastni, fadné vyplachnutd o obsahu 1,5 litru (je mozné
ji obdrzet i v laboratofi na UV Lhota)
na mikrobiologicky rozbor — sterilni sklenéna vzorkovnice vyzvednuta v laboratofi
na UV Lhota

VYDEJ VZORKOVNIC
V laboratofi na UV Lhota kaZdy pracovni den v dobé& od 6,30 — 14,30 hodin.

POSTUP PRI ODBERU

- chemicky rozbor — prfed odbérem je vhodné odstranéni perlatoru, poté pustit vodu a nechat
2-3 minuty pusténou, dokud se neustadli teplota vody, poté je nutné vzorkovnici
3x vyplachnout odebiranym vzorkem vody, nasledné naplnit vzorkovnici po okraj
(bez vzduchové bubliny) a uzavfit.
mikrobiologicky rozbor — pred odbérem je vhodné odstranéni perldtoru a nasledna sterilizace
kohoutu (napf. desinfekéni sprej, oZehnuti zapalovacem). Poté pustit vodu a nechat 2 -3
minuty pusténou, dokud se neustali teplota vody. Ze sklenéné sterilni vzorkovnice opatrné
uvolnit alobal na zatce, ale neoddélavat jej ze zdtky a nesahat na sterilni ¢asti vzorkovnice!
Vzorkovnici nevyplachovat a mirnym proudem naplnit tak, aby pod zatkou zlstala vzduchova
bublina. Hrdlo naplnéné vzorkovnice uzavfit zatkou a zajistit alobalem.

Vzorkovnice je tieba co nejdiive dopravit do laboratofe pitnych vod na UV Lhota. Pokud nejsou
vzorkovnice ihned po odbéru odvezeny do laboratofe, je nutné je uchovavat v chladu a temnu.

PRIJEM VZORKU

Kazdé pondéli v dobé& od 6,30 — 14,30 hod na UV Lhota. Po piedchozi telefonické domluvé je mozné
prijem vzork( upravit dle potfeby zakaznika. Pfi pfijmu vzorku musi byt vyplnéna ,Objednévka rozboru
vody*“.,

Vysledky analyz jsou vyhodnoceny srovnanim slimity uvedenymi ve vyhlaSce Ministerstva

zdravotnictvi €. 252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a teplou vodu
a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich predpist.
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